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Notatka bezpieczenstwa (FSN_ CL2023-250a_EU) firmy
QuidelOrtho (Ortho Clinical Diagnostics Inc) dotyczaca
bezpieczenstwa uzywania analizatorzéw ORTHO VISION®,
ORTHO VISION® Max i ORTHO Optix™ do kaset BioVue® -
ryzyko nieprawidlowych wynikéw Rh
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