
Notatka bezpieczeństwa (FSN_ FA-001038) firmy Beckman Coulter dotycząca bezpieczeństwa używania analizatora do oznaczeń immunochemicznych DxI 9000 Access (ryzyko wystąpienia pęknięcia wokół wkładki na dnie wewnętrznego zbiornika buforu płuczącego).   
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (FSN_ FA-001038) firmy Beckman
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zbiornika buforu płuczącego).  
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