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Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (FSN_FA-24005) firmy Beckman
Coulter dotyczaca analizatoréw Access 2, UniCel DxI 600, UniCel
DxI 800, UniCel DxC 600i, UniCel DxC 660i, UniCel DxC 680i,
UniCel DxC 860i oraz UniCel DxC 880i - (butelki substratu bez
etykiet)
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