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Notatka bezpieczenstwa (nr ref: 97171742-FA) firmy Boston
Scientific dotyczaca wycofania z obrotu i z uzywania niektérych
partii cewnikow angiograficznych EXPOTM 5F ze wzgledu na
wzrost liczby skarg zwiazanych z niemoznoscia wprowadzenia
prowadnika przez
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