Notatka bezpieczenstwa (FSN_PRB2001083) firmy Agfa NV dotyczaca bezpieczenstwa uz
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (FSN_PRB2001083) firmy Agfa NV
dotyczaca bezpieczenstwa uzywania mobilnego cyfrowego
radiograficznego systemu rentgenowskiego DX-D 100 -
mechaniczne zagrozenie niezadzialaniem lub nieprawidiowym
zadzialaniem systemu bezpieczenstwa
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