
Notatka bezpieczeństwa (nr ref: FSCA_003_NCR_036_2024) firmy Osypka dotycząca podania błędnej (zbyt długiej) daty ważności przezskórnego cewnika do walwuloplastyki balonowej (PTV Balloon Dilatation Catheter).
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