
Notatka bezpieczeństwa (nr ref: FA-2024-017) firmy Baxter dotycząca izolacji przewodów zasilających stosowanych z urządzeniem do pomiaru ciśnienia tętniczego Connex ProBP 3400 i aparatem do badania przesiewowego wzroku firmy Welch Allyn.
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