Notatka bezpieczenstwa (97178176-FA) firmy Boston Scientific dotyczaca wszczepialnego
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (97178176-FA) firmy Boston Scientific
dotyczaca wszczepialnego generatora impulséw IPG do glebokiej
stymulacji mé6zgu DBS Vercise Genus R16 IPG, serii 100209 -
753347, oraz Vercise Genus R32 IPG, serii 100104 - 753200.
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