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Notatka bezpieczenstwa (nr ref: FSN-GM60A_240404-1) firmy
Samsung dotyczaca potencjalnego problemu bezpieczenstwa
zwiazanym z stalowym kablem zainstalowanym w kolumnie
systemu Samsung GM60A (SEDECAL Mobile 3.1).
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Odnosniki
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