
Notatka bezpieczeństwa (nr ref: RSL-P-RS FSN Klasa III 133261) firmy RaySearch Laboratories dotycząca problemu związanego z obliczaniem zgłoszonego wskaźnika SSD w RayStation RayPlan 7-2024A.
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