
Notatka bezpieczeństwa (nr ref: GE HealthCare: 40906) firmy GE HealthCare dotycząca potencjalnego problemu z uchwytami serwisowymi wewnętrznych osłon ołowianych (Pb) w systemach MyoSPECT i MyoSPECT ES.
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