
Notatka bezpieczeństwa (nr ref: QIL FY25-EMEA-01-FY23-OSTA-14-InstaClear Sheath) firmy Olympus dotycząca potencjalnego problemu z odłamaniem płytki na końcówce dystalnej osłony w urządzeniu InstaClear (model nr LCS4K30BTOL).
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
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