Notatka bezpieczenstwa (nr ref: FSCA Ref: 281) firmy Aesculap AG dotyczaca zaprzestani
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (nr ref: FSCA Ref: 281) firmy Aesculap
AG dotyczaca zaprzestaniu uzywania wyrobow AESCULAP AEOS
System PVO010 i System AESCULAP AEOS PV010893 do
momentu ich naprawy przez autoryzowany serwis firmy B.
Braun.
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