Notatka bezpieczenstwa (2023-CC-SRC-039) firmy Philips Respironics dotyczaca ryzyka w
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (2023-CC-SRC-039) firmy Philips
Respironics dotyczaca ryzyka wstrzymania i/lub zatrzymania
terapii z powodu alarmu awarii wentylacji w okreslonych
modelach respiratorow BiPAP.
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