Notatka bezpieczenstwa (FA-Q224-HF-1) firmy Abott dotyczaca bezpieczenstwa uzywania
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Notatka bezpieczenstwa (FA-Q224-HF-1) firmy Abott dotyczaca
bezpieczenstwa uzywania modeli 1286, L1286, 1286A, L12806A,
1286INT, L1286INT monitora systemu uzywanego z systemem

wspomagania lewej komory serca (LVAS) HeartMate™
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