
Notatka bezpieczeństwa (446776) firmy Intersurgical Ltd dotycząca ryzyka wystąpienia zamkniętej zamiast otwartej końcówki worka dla określonych serii i modeli układów oddechowych Mapleson F z 0,5 l workiem z otwartą końcówką.
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