Notatka bezpieczenstwa (LMDX-FA-2024-01) firmy LumiraDx dotyczaca wycofania z obrot
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
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Notatka bezpieczenstwa (LMDX-FA-2024-01) firmy LumiraDx
dotyczaca wycofania z obrotu i z uzywania Instrumentu V5E
systemu LumiraDx Platform nr. seryjny 30874-20-31-05753 z
powodu ryzyka nieprawidlowej kalibracji lub bledéow
produkcyjnych
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