
Notatka bezpieczeństwa (nr ref: 2024-PD-CTAMI-102) firmy Philips dotyczącą ryzyka uszkodzenia systemu Incisive CT/CT3500/CT 5300 i związanego z nim ryzyka powstania obrażeń u pacjenta w przypadku oderwania się wadliwej części.
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