Notatka bezpieczenstwa (FA-Q224-HF-2) firmy Abbott dotyczaca potencjalnego problemu
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (FA-Q224-HF-2) firmy Abbott dotyczaca
potencjalnego problemu z konsola gléowna CentriMag 2.
generacji (nr modelu: 201-30300, 201-90401, 201-90701,
L201-90401, L201-90421) wchodzacej w sklad systemu
wspomagania krazenia CentriMag.
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