Notatka bezpieczenstwa FSN 2364175 firmy DePuy Synthes Spine dotyczaca wycofania z «
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Notatka bezpieczenstwa FSN 2364175 firmy DePuy Synthes
Spine dotyczaca wycofania z obrotu i z uzywania okreslonych nr
partii implantow do przezotworowej (TLIF) i tylnej (PLIF)
ledzwiowej stabilizacji miedzytrzonowej firmy EIT z powodu
blednego oznakowania
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