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Notatka bezpieczenstwa (2024.007) firmy Alcon dotyczaca
koniecznosci kontrolowania przez lekarza podczas zabiegu
ostrosci okreslonych modeli nozy okulistycznych, z powodu
ryzyka powstania urazu przy uzyciu niedostatecznie ostrego
ostrza.
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