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Notatka bezpieczenstwa (LMDX-FA-2024-02) firmy LumiraDx
dotyczaca ryzyka uzyskania niedokladnych wynikéw testu CRP
przy uzyciu paskow testowych LumiraDx CRP w okreslonych
ezgemplarzach systemu diagnostycznego LumiraDx Platform
Instrument.
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