Notatka bezpieczenstwa (2364349) firmy MEGADYNE Medical Products Inc. dotyczaca wy
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
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Notatka bezpieczenstwa (2364349) firmy MEGADYNE Medical
Products Inc. dotyczaca wycofania z obrotu i uzytkowania
elektrod powrotnych MEGADYNE MEGA SOFT dla pacjentow
pediatrycznych, numer 0840, z powodu ryzyka oparzen do
trzeciego stopnia wlacznie.
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