
Notatka bezpieczeństwa firmy Radiometer Medical ApS dotycząca bezpieczeństwa używania analizatorów serii ABL800 Basic i ABL8XX FLEX - ryzyko uzyskania wyników pH poza wartościami wykazanymi w specyfikacji   
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa firmy Radiometer Medical ApS
dotycząca bezpieczeństwa używania analizatorów serii ABL800
Basic i ABL8XX FLEX - ryzyko uzyskania wyników pH poza
wartościami wykazanymi w specyfikacji  
  Wysłane przez m.koszewski w Pią, 14/06/2024 - 14:41  
  
Załącznik:  FSN_Radiometer Medical ApS_2024_05.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-radiometer-
medical-aps-dotycz%C4%85ca-bezpiecze%C5%84stwa-u%C5%BCywania-analizator%C3%B3w  

Odnośniki
[1]
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Radiometer%20Medical%20ApS_2024_05.pdf

Strona 1 z 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Radiometer%20Medical%20ApS_2024_05.pdf

