
Notatka bezpieczeństwa (FSCA/001/06/2024) firmy Emtel Śliwa sp. k. dotycząca ograniczenia zastosowania określonych serii defibrylatorów DefiMax biphasic i Plus u dzieci poniżej 20 kg masy ciała z powodu niepotwierdzenia skuteczności algorytmu AED.
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
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