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Aktualizacja notatki bezpieczeństwa (RA2024-3589151) firmy
Stryker dotyczącej wycofania z obrotu i używania określonych
partii Zaślepek Exeter 2.5 IM, w związku z podaniem błędnego
rozmiaru na opakowaniu (10 mm zamiast 12 mm).  
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