Notatka bezpieczenstwa (RA2024-3400589) firmy Stryker Medical informujaca o koniecz:
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (RA2024-3400589) firmy Stryker
Medical informujaca o koniecznosci przeprowadzenia
brakujacych testéow elektrycznych okreslonych modeli i partii
l6zek szpitalnych ProCuity.
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Odnosniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/RA2024-3400589%20FSN_PL.pdf
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