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Notatka bezpieczenstwa (IBA NCIPT-22638 (MID 123840 wer.
A) - aktualizacja, firmy IBA, dotyczaca systemu terapii
protonowej Proteus 235, nr serii SAT.117, dotyczaca ryzyka
niepoprawnego dzialania mechanizmu weryfikacji parametrow
bezpieczenstwa w ramach B
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Odnosniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Field Safety Notice PL. NCIPT-22638 revB.pdf
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