Aktualizacja notatki bezpieczenstwa (FA-2024-038) firmy Baxter dotyczacej nieaktualnej :
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Aktualizacja notatki bezpieczenstwa (FA-2024-038) firmy Baxter
dotyczacej nieaktualnej instrukcji uzywania termometrow
dousznych Braun Thermoscan PRO 6000, 06000 (200-300) -
brak ostrzezen nt. prawidlowego czyszczenia - ryzyko powstania
oparzen.
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