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Notatka bezpieczenstwa (FA-TWD-000007) firmy BioFire
Diagnostics, LLC (bioMérieux) dotyczaca ryzyka uzyskania
falszywie dodatniego wyniku Vibrio/Vibrio cholerae na panelu
BIOFIRE GI uzytym z okreslonymi partiami podloza
transportowego Remel™ Cary-Blair
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