Notatka bezpieczenstwa (US022/24/S + US029/24/S) firmy Siemens Healtineers dotyczacs
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Notatka bezpieczenstwa (US022/24/S + US029/24/S) firmy
Siemens Healtineers dotyczaca wyswietlania dziesieciokrotnie
zanizonych wartosci przeptywu przez aparaty USG ACUSON
Maple i ACUSON Juniper po wybraniu opcji pomiaru w ml/s.
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Odnosniki
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