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Notatka bezpieczenstwa (NCIPT-18585) firmy IBA dotyczaca
ryzyka wadliwego dzialania systemu pozycjonowania pacjenta w
systemie terapii protonowej PROTEUS 235, numer serii
SAT.117, wersja oprogramowania PTS-(8;10;11;12)
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Odnosniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Field Safety Notice PL. NCIPT-18585.pdf
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