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Arrow International 
c/o Teleflex Medical 

IDA Business & Technology Park 
Dublin Road, Athlone 

Co. Westmeath, Irlandia 

 12 kwietnia 2018 
PILNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

Nazwa handlowa produktu, którego dotyczy 
problem:  

Rożne produkty firmy Arrow  
Szczegółowe informacje dotyczące produktów – patrz 

Załącznik 2 
Rodzaj działania: Wycofanie produktu 

Nr referencyjny Arrow: EIF-000256 
Kody produktów/Numery partii Patrz załącznik 2 

Szanowni Państwo! 

Szczegółowe informacje dotyczące wadliwych wyrobów  
Arrow International podjęła decyzję o wycofaniu wymieniowych powyżej produktów. 

Opis problemu 
Firma Arrow International wycofuje produkty wymienione w Załączniku 2 w związku z 
możliwością nieszczelnego zamknięcia opakowania. W przypadku takiego naruszenia 
opakowania, nie można zagwarantować sterylności produktu. Użycie niesterylnego produktu 
wiąże się z ryzykiem infekcji. Nie zanotowano urazów pacjentów związanych z wystąpieniem 
tego problemu. 

Z naszej dokumentacji wynika, że otrzymali Państwo produkt objęty niniejszym zawiadomieniem 
dotyczącym bezpieczeństwa.  

INSTRUKCJE DOT. DZIAŁAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO 

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZEZNACZONE DLA PERSONELU 
MEDYCZNEGO 

1. Prosimy o sprawdzenie stanu zapasów produktu, którego dotyczy niniejsze
zawiadomienie
o podjęciu działań zapewniających bezpieczeństwo. Należy natychmiast przerwać
stosowanie i dystrybucję, a także poddać kwarantannie produkty z wymienionymi
numerami partii.

2. Jeśli nie posiadacie Państwo produktu wymienionego w Załączniku 2, prosimy o
zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Potwierdzenia (patrz Załącznik 1) i
przesłanie formularza faksem lub pocztą elektroniczną na podany poniżej adres e-mail.

3. Jeśli posiadacie Państwo produkty wymienione w Załączniku 2, prosimy o zaznaczenie
odpowiedniego pola w Formularzu Potwierdzenia (patrz Załącznik 1). Prosimy
skontaktować się telefonicznie z biurem obsługi klienta (numer podany poniżej), które
wyda Państwu numer zezwolenia na zwrot. Numer ten należy wpisać w odpowiednie pole
w Formularzu potwierdzenia.

4. Należy wypełnić ‘Załącznik 1’ dla wszystkich posiadanych przez Państwa produktów
i przesłać niezwłocznie do Biura Obsługi Klienta.

5. Po otrzymaniu zwrotu wadliwego produktu Teleflex (lub lokalny przedstawiciel handlowy)
wystawi notę kredytową.
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INSTRUKCJA DLA DYSTRYBUTORÓW WADLIWEGO PRODUKTU 
 

1. Jeśli jest Pan/Pani dystrybutorem, prosimy o przekazanie niniejszej informacji dot. 
działań zapewniających bezpieczeństwo wszystkim klientom, którzy otrzymali produkty 
objęte niniejszym zawiadomieniem. Klient jest zobowiązany wypełnić formularz 
potwierdzenia  
i odesłać go Państwu.  

 
2. Jako dystrybutor ma Pan/Pani obowiązek potwierdzić firmie Arrow International fakt 

podjęcia wymienionych powyżej działań. Po ich zakończeniu, prosimy o przesłanie 
wypełnionego Formularza Potwierdzenia do Biura Obsługi Klienta. 

 
3. Informujemy, że wszystkie stosowne organy nadzorcze państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Szwajcarii (EOG/CH) oraz Turcji, w których 
produkt był bezpośrednio dystrybuowany, zostaną powiadomione przez firmę Arrow 
International. 

 
4. Jeśli jest Pan/Pani dystrybutorem i/lub odpowiada Pan/Pani za zgłaszanie tego rodzaju 

informacji w obrębie lub poza obszarem EOG/CH/TUR, prosimy o powiadomienie 
stosownego organu nadzorczego o niniejszych działaniach. Prosimy o przesłanie 
powiadomienia oraz całej korespondencji ze stosownym organem nadzorczym w Państwa 
kraju do firmy Arrow International. 

 
Informujemy, że wszystkie stosowne organy nadzorcze państw członkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego/Szwajcarii (EOG/CH) i Turcji, w których produkt był dystrybuowany 
bezpośrednio, zostaną powiadomione przez firmę Arrow. 
 
Arrow International  
Arrow informuje wszystkich klientów i pracowników Arrow oraz dystrybutorów o niniejszych 
działaniach zapewniających bezpieczeństwo. 
 
Przesłanie niniejszej informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
Niniejsza informacja powinna dotrzeć do wszystkich osób zainteresowanych w Państwa organizacji 
oraz do wszystkich placówek, do których zostały przesłane potencjalnie uszkodzone urządzenia. 
Prosimy pamiętać o powiadomieniu użytkowników, lekarzy, dyrektorów ds. zagrożeń, ośrodków 
łańcucha dostaw i dystrybucji itd. 
Prosimy zachować wiedzę o niniejszej informacji do czasu gdy wszystkie wymagane działania w 
Państwa instytucji zostaną zakończone. 
 
Kontakt z właściwą osobą zajmującą się tą sprawą 
W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji lub pomocy dotyczącej opisywanego problemu, 
prosimy o kontakt z: 
 

Dział Obsługi Klienta 
Kontakt: Stanislawa Czobanowa   Telefon:+353(0)906451467       
Faks: +48 22 48 53 222    E-mail: orders.pl@teleflex.com 

 
Firma Arrow International dokłada starań, aby dostarczać produkty wysokiej jakości, bezpieczne  
i skuteczne. Serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie akcja ta może 
spowodować w Państwa działalności. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek inne pytania, prosimy o 
kontakt z miejscowym przedstawicielem handlowym lub Biurem Obsługi Klienta. 
 
Za i w imieniu firmy Arrow International, 
 
Padraig Hegarty 
______________________ 
Padraig Hegarty , wiceprezes ds. zarządzania jakością  
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DZIAŁANIA ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO 

FORMULARZ POTWIERDZENIA 
DZIAŁANIA TELEFLEX ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO - PROSIMY O SZYBKĄ 

ODPOWIEDŹ 
Nr kat. EIF-000256 

WYPEŁNIONY FORMULARZ NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ODESŁAĆ DO:  
Faks: +48 22 48 53 222    E-mail: orders.pl@teleflex.com 

 
 Otrzymaliśmy niniejszą informację 

dotyczącą bezpieczeństwa i 
potwierdzamy wykonanie 
wymaganych działań. Potwierdzamy, 
iż NIE posiadamy produktów objętych 
zakresem niniejszych działań 
zapewniających bezpieczeństwo.  
 
 

 
 Otrzymaliśmy niniejszą informację dotycząca bezpieczeństwa i 

potwierdzamy wykonanie wymaganych działań. Potwierdzamy, iż 
POSIADAMY produkty objęte zakresem niniejszych działań 
zapewniających bezpieczeństwo. Stosowanie i dalsza dystrybucja 
uszkodzonych produktów zostały przerwane. Wszystkie produkty zostały 
wstrzymane i zwrócona zostanie następująca ilość produktów. 
 
Nr zezwolenia na zwrot _______________ 

 

PROSIMY WYRAŹNIE WPISAĆ ILOŚĆ ZWRACANYCH PRODUKTÓW. 
 

     NAZWA HANDLOWA       
     USZKODZONYCH PRODUKTÓW: EIF-000256 – Różne produkty firmy Arrow 

NUMERY PRODUKTU NUMER PARTII ILOŚĆ (zwrot) 
   
   
   
   
   
   
   
   

• Paczka ze zwracanymi produktami powinna zawierać wypełniony Formularz Potwierdzenia. 
• Należy upewnić się, że numer RAN jest dobrze widoczny na paczce ze zwracanymi produktami. 
• Prosimy oznaczyć paczkę napisem “Field Action Returns”. 

 
Należy wypełnić niniejszy Formularz Potwierdzenia i niezwłocznie odesłać na podany powyżej nr faksu  
lub adres e-mail.  
 
NAZWA INSTYTUCJI (NP. NAZWA SZPITALA, ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ) 

 

ADRES INSTYTUCJI Tel. / Faks 
  
 
 

 
 

WYPEŁNIONO PRZEZ: Pieczątka 
 
NAZWISKO (drukowanymi 
literami):___________________ 
 
PODPIS:___________________________________________ 
 

  

DATA   

  Nr klienta  
_______________ 
 

Załącznik 1 



EIF-000256 - Załącznik 2 

Nazwy handlowe
ARROWg+ard Blue PLUS® Pressure Injectable CVC Kit Epidural Needle 

Micron Flat Epidural Filter Extension Line Slide Clamps 

Luer-Slip Loss of Resistance Syringe Large Volume Abdominal Paracentesis Kit 

Catheter Clamp with Fastener MAC Two-Lumen CVC 

Radiopaque Polyurethane Sheath/Dilator, Maximal Barrier Drape 

ARROW JACC Multi-Lumen CVC Kit 

Arrow PICC® Peel Away Sheath over Dilator 

Arrow-Clarke Pleura-Seal Thoracentesis Kit Percutaneous Sheath Introducer Kits 

 Arrow-Flex Percutaneous Sheath Introducer Kit  PICC Catheter Trimmer 

 ARROWg+ard Blue PLUS CVC Kit, Prep Tray with Maximal Barrier Precautions 

ARROWg+ard Blue MAC Pressure Injectable ARROWg+ard Blue PLUS(R) CVC Kits 

ARROWg+ard Blue® PSI Kit PSI Kits 

Arrow-Johans™ ECG Adapter Radial Arterial Kits 

Arterial Catheterization Kits Sheath Adapter with Cath-Gard® 

Catheter Hemostasis Valve SnapLock™ Catheter/Syringe Adapter 

Clear Fenestrated Drape with Adhesive Spring Wire Guide Introducer Needles 

Continuous Nerve Block Needle TheraCath Epidural Catheter 

Echogenic Introducer Needle VPS Rhythm ECG Accessory Packs 

VPS TipTracker Stylet Accessory 
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Kod produktu Numer partii Kod produktu Numer partii Kod produktu Numer partii 
AB-00090 13F17G0253 

AN-04418 
13F17F0738 ASK-00002-1A 13F17L0462 

AB-00150 

13F17A0200 13F17J0445 
ASK-00376-SU 

13F17B0089 

13F17F0505 

AN-05501 

13F17A0211 13F17L0152 

13F17G0256 13F17B0082 

ASK-01000-UPMS 

13F17A0280 

13F17J0455 13F17C0378 13F17H0434 

AB-17040-N 
13F17C0193 13F17D0082 13F17L0480 

13F17K0105 13F17E0023 

ASK-04000-HMC 

13F17A0216 

AB-17080-N 
13F17C0198 13F17E0329 13F17D0073 

13F17J0280 13F17E0838 13F17F0163 

AB-17110-N 13F17A0063 13F17F0432 13F17G0522 

AB-17140-N 

13F17A0061 13F17F0813 13F17H0487 

13F17B0252 13F17G0333 13F17L0121 

13F17F0190 13F17H0059 13F17L0651 

13F17L0701 13F17J0002 

ASK-04001-BID2 

13F17A0195 

AB-18080-N 

13F17A0064 13F17L0598 13F17D0213 

13F17C0225 

AN-05505 

13F17A0213 13F17F0428 

13F17D0342 13F17C0109 13F17K0314 

13F17J0229 13F17C0479 13F17L0113 

13F17K0592 13F17E0208 

ASK-04018-OH1 

13F17E0562 

13F17M0002 13F17F0254 13F17G0537 

AB-18110-N 
13F17A0201 13F17F0727 13F17K0188 

13F17D0246 13F17G0357 13F17L0167 

AI-07000 

13F17C0232 13F17J0161 

ASK-04020-AH 

13F17B0102 

13F17G0194 13F17J0274 13F17C0283 

13F17H0047 13F17L0441 13F17F0221 

13F17J0083 

AS-05500 

13F17A0065 13F17G0480 

AN-04318 

13F17A0231 13F17B0190 13F17J0045 

13F17B0321 13F17D0264 13F17L0127 

13F17C0241 13F17F0246 

ASK-04020-DH 

13F17B0307 

13F17D0233 13F17F0653 13F17D0070 

13F17E0301 13F17J0082 13F17E0417 

13F17E0725 13F17K0412 13F17G0012 

13F17F0603 

ASK-00001-1A 

13F17E0104 13F17G0508 

13F17G0193 13F17F0318 13F17H0421 

13F17J0089 13F17G0569 13F17L0155 

13F17K0232 13F17J0423 13F17L0478 

13F17L0230 13F17L0130 
ASK-04020-MIHS 

13F17A0174 

13F17L0231 

ASK-00002-1A 

13F17A0212 13F17F0139 

13F17L0232 13F17D0025 

ASK-04020-RIHM 

13F17C0179 

13F17L0233 13F17D0154 13F17E0655 

AN-04320 

13F17A0131 13F17E0193 13F17G0301 

13F17B0101 13F17F0352 13F17H0284 

13F17B0320 13F17G0102 13F17K0566 

13F17D0234 13F17G0102 13F17M0019 

13F17F0242 13F17G0347 
ASK-04120-HF 

13F17C0281 

13F17H0488 13F17H0347 13F17G0398 

13F17J0454 13F17K0324 
ASK-04120-HF1 

13F17C0360 

13F17M0003 13F17K0377 13F17D0034 

EIF-000256 - Załącznik 2
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Kod produktu Numer partii Kod produktu Numer spartii Kod produktu Numer partii

ASK-04120-HF1 

13F17E0093 
ASK-09803-CCH1 

13F17J0149 

ASK-15703-PVH 

13F17J0096 

13F17F0468 13F17K0582 13F17K0195 

13F17G0269 ASK-09803-SRH 13F17G0220 13F17L0138 

13F17J0101 

ASK-09803-ST 

13F17F0180 13F17L0679 

13F17K0311 13F17F0364 

ASK-21142-WHC2 

13F17E0597 

13F17L0489 13F17K0083 13F17F0395 

ASK-04301-TJ 

13F17E0674 13F17L0479 13F17K0120 

13F17G0265 

ASK-09817-MM 

13F17E0675 13F17L0532 

13F17J0087 13F17G0548 

ASK-21242-NYP 

13F17A0076 

13F17K0099 13F17K0431 13F17B0076 

13F17L0250 

ASK-09903-TJ 

13F17A0259 13F17B0225 

ASK-04510-EHP1 

13F17C0128 13F17B0200 13F17E0773 

13F17E0615 13F17F0676 13F17H0129 

13F17F0694 13F17J0417 13F17J0020 

13F17H0262 13F17L0510 13F17J0395 

13F17L0342 

ASK-09903-UM 

13F17A0258 13F17L0012 

ASK-04510-HFH 

13F17A0277 13F17D0075 

ASK-21242-PR 

13F17B0260 

13F17B0385 13F17G0275 13F17F0591 

13F17E0360 13F17L0615 13F17L0010 

13F17G0221 

ASK-09903-UPA 

13F17E0762 13F17L0273 

13F17H0339 13F17F0599 13F17M0136 

13F17K0080 13F17H0058 

ASK-24306-VC 

13F17D0267 

13F17K0580 13F17J0241 13F17F0310 

13F17M0020 13F17L0114 13F17H0326 

ASK-04510-HFH2 

13F17D0003 13F17L0485 13F17K0315 

13F17D0072 

ASK-09907-SB 

13F17D0180 ASK-24306-WHC1 13F17B0024 

13F17F0130 13F17H0192 

ASK-24306-WHC2 

13F17E0019 

13F17F0774 13F17K0223 13F17E0673 

13F17H0352 13F17K0555 13F17J0236 

13F17K0304 
ASK-15402-HOP 

13F17C0183 13F17L0497 

13F17L0180 13F17F0775 

ASK-29803-SJH 

13F17A0276 

13F17L0641 

ASK-15703-LDP1 

13F17B0389 13F17D0104 

ASK-04510-TR2 
13F17B0248 13F17E0430 13F17F0165 

13F17C0011 13F17F0580 13F17G0452 

ASK-09601-UM1 13F17B0007 13F17H0545 13F17H0251 

ASK-09800-CH1 

13F17A0183 13F17K0403 13F17K0284 

13F17J0184 13F17L0285 13F17L0363 

13F17K0101 

ASK-15703-PHMC 

13F17A0285 

ASK-29903-SJH 

13F17C0105 

13F17K0286 13F17C0381 13F17E0803 

ASK-09801-ST 

13F17F0301 13F17D0214 13F17G0422 

13F17H0020 13F17E0356 13F17H0161 

13F17J0003 13F17F0736 13F17H0204 

13F17K0299 13F17H0483 13F17K0193 

ASK-09803-CCH1 

13F17B0054 ASK-15703-PNYP 13F17H0123 13F17M0197 

13F17C0382 

ASK-15703-PVH 

13F17D0024 
ASK-29903-UW1 

13F16L0231 

13F17E0074 13F17E0454 13F17F0691 

13F17F0265 13F17G0083 
ASK-42703-AEH 

13F17A0266 

13F17G0168 13F17H0048 13F17F0360 

EIF-000256 - Załącznik 2
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Kod produktu Numer partii Kod produktu Numer partii Kod produktu Numer partii

ASK-42703-AEH 

13F17G0155 ASK-42703-VC 13F17M0194 
ASK-45703-PTJH 

13F17K0220 

13F17H0435 

ASK-42802-DMC 

13F17C0063 13F17L0560 

13F17K0074 13F17F0665 ASK-45703-PWHC1 13F17E0022 

13F17L0365 13F17H0388 

ASK-45703-SCH 

13F17B0193 

13F17M0304 

ASK-42802-PWHC1 

13F17D0321 13F17E0461 

ASK-42703-MHW 

13F16M0282 13F17H0137 13F17G0450 

13F17D0183 13F17L0063 ASK-45703-UAB 13F17C0210 

13F17H0260 13F17L0555 

ASK-45703-VAH 

13F16M0294 

13F17M0344 

ASK-42802-VC 

13F17B0388 13F17E0398 

ASK-42703-OLL1 

13F17C0293 13F17E0134 13F17H0074 

13F17E0414 13F17H0132 

ASK-45703-VC 

13F17A0219 

13F17J0243 13F17K0152 13F17C0013 

ASK-42703-PAM1 
13F17K0077 

ASK-42854-PRR 

13F17B0034 13F17C0431 

13F17L0494 13F17B0278 13F17D0166 

ASK-42703-PHCH 

13F17B0408 13F17E0800 13F17F0070 

13F17E0421 13F17H0142 13F17F0714 

13F17L0288 13F17K0160 13F17G0590 

ASK-42703-PSHR1 

13F17C0361 

ASK-45703-AEH 

13F17E0712 13F17J0392 

13F17F0207 13F17H0264 13F17L0070 

13F17H0518 13F17K0086 

ASK-45802-PHMW 

13F17E0141 

13F17M0278 13F17K0547 13F17E0300 

ASK-42703-PTJH 

13F17A0168 13F17L0647 13F17H0147 

13F17C0074 ASK-45703-LDP1 13F17G0033 13F17J0336 

13F17D0339 

ASK-45703-PBHS 

13F16M0260 

ASK-45854-PSFM 

13F17C0072 

13F17G0029 13F17C0150 13F17E0166 

13F17G0453 13F17E0406 13F17H0261 

13F17L0509 13F17G0421 13F17J0339 

ASK-42703-RV1 

13F17B0020 13F17H0420 13F17L0020 

13F17B0269 13F17L0522 13F17L0401 

13F17C0303 

ASK-45703-PDMC1 

13F16M0164 

ASK-47702-VC 

13F17E0669 

13F17F0317 13F17A0008 13F17H0311 

13F17H0062 13F17D0204 13F17L0076 

13F17J0386 13F17F0582 

CC-00004

13F17A0199 

13F17K0583 13F17G0317 13F17C0048 

13F17L0455 13F17H0537 13F17D0270 

ASK-42703-SBM 
13F17C0308 13F17K0441 13F17F0258 

13F17F0761 13F17M0159 13F17G0529 

ASK-42703-SJH 

13F17E0547 

ASK-45703-PHMC 

13F17A0047 

CC-00005

13F17A0198 

13F17F0680 13F17B0011 13F17C0056 

13F17G0214 13F17H0012 13F17D0135 

13F17J0347 13F17L0421 13F17D0236 

13F17L0150 
ASK-45703-PNY 

13F17H0124 13F17F0075 

ASK-42703-VC 

13F17D0165 13F17H0451 13F17F0600 

13F17F0312 

ASK-45703-PTJH 

13F17B0016 13F17G0179 

13F17G0302 13F17C0089 13F17H0107 

13F17H0070 13F17D0105 13F17H0367 

13F17J0350 13F17F0062 13F17J0198 

13F17L0064 13F17H0250 13F17K0212 
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Kod produktu Numer partii Kod produktu Numer spartii Kod produktu Numer partii

CC-00007

13F17B0257 

CDC-42854-P1A

13F17G0287 

EC-05000 

13F17F0498 

13F17D0260 13F17H0118 13F17F0609 

13F17E0342 13F17K0156 13F17F0789 

13F17F0076 13F17L0017 13F17G0250 

13F17F0795 13F17M0158 13F17J0076 

13F17J0271 

CDC-45703-P1A

13F17J0061 13F17K0413 

CC-00008

13F17B0050 13F17J0084 13F17K0414 

13F17D0271 13F17J0451 13F17K0415 

13F17F0078 13F17K0249 13F17K0416 

13F17J0276 13F17K0250 

EF-05500 

13F17D0240 

CD-00001
13F17G0258 13F17K0383 13F17G0371 

13F17J0281 13F17K0575 13F17K0408 

CDC-15703-P1A

13F17A0025 13F17L0576 

EG-04900 

13F17C0326 

13F17E0279 13F17M0154 13F17E0123 

13F17E0457 

CDC-45703-PB1A

13F17B0350 13F17F0584 

13F17F0160 13F17E0048 13F17G0519 

13F17F0769 13F17E0719 13F17H0292 

13F17G0349 13F17H0308 JR-42063-HPHNM 13F17C0327 

13F17J0133 13F17L0099 JR-42563-HPHNM 13F17F0099 

13F17J0134 

CDC-45854-P1A

13F17C0396 

LR-05501 

13F17C0328 

13F17L0103 13F17C0439 13F17F0296 

13F17M0200 13F17D0062 13F17G0202 

CDC-42703-P1A

13F16M0232 13F17D0284 13F17H0104 

13F17J0065 13F17E0618 13F17J0207 

13F17J0450 13F17F0126 

MSO-29802-AHS 

13F17C0408 

13F17K0069 13F17G0293 13F17E0419 

13F17K0136 13F17H0263 13F17F0683 

13F17K0288 13F17J0055 13F17H0283 

13F17K0419 13F17K0168 13F17K0545 

13F17K0567 13F17L0021 

MSO-29903-AHS 

13F17E0607 

13F17L0223 13F17L0353 13F17G0356 

13F17L0573 13F17L0590 13F17K0327 

CDC-42802-P1A

13F17B0333 

CN-04018 

13F17B0039 13F17L0350 

13F17C0338 13F17C0181 

MSO-45703-AHS 

13F17C0230 

13F17D0322 13F17D0226 13F17D0161 

13F17E0539 13F17E0065 13F17F0068 

13F17E0870 13F17E0724 13F17G0364 

13F17F0116 13F17F0651 13F17H0351 

13F17H0136 13F17G0531 13F17J0387 

13F17J0024 13F17H0377 13F17K0579 

13F17K0268 13F17J0273 13F17L0487 

13F17L0062 13F17L0216 

NA-04550-1A 

13F17B0315 

13F17L0207 13F17L0218 13F17C0033 

13F17L0397 

EC-05000 

13F17B0147 13F17C0462 

CDC-42854-P1A

13F17C0137 13F17C0176 13F17F0145 

13F17E0177 13F17C0419 13F17F0550 

13F17E0598 13F17E0464 13F17G0229 

13F17F0644 13F17F0039 13F17H0049 
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Kod produktu Numer partii Kod produktu Numer partii Kod produktu Numer partii
NA-04550-1A 13F17H0328 

PR-35541-HPHNM 

13F17B0046 

PR-45563-HPHNL 

13F17C0354 

PC-00001-T 
13F17C0349 13F17B0161 13F17D0341 

13F17F0300 13F17C0353 13F17J0402 

PL-05041 

13F17G0050 13F17F0652 PR-45563-HPHNM 13F17L0688 

13F17J0360 
PR-35552-HPHNL 

13F17B0322 

RHY-100-ECGJ 

13F17A0120 

13F17K0376 13F17J0008 13F17A0287 

PL-05052 

13F17C0435 

PR-35552-HPHNM 

13F17B0109 13F17C0018 

13F17E0720 13F17B0318 13F17D0136 

13F17G0077 13F17F0245 13F17E0122 

13F17G0514 PR-35563-HPHNL 13F17F0445 RHY-100-ECGO 13F17A0288 

PN-00215-E 

13F17J0072 PR-35563-HPHNM 13F17K0495 

RHY-177-TTSAP 

13F17A0119 

13F17K0211 PR-44041-BAS 13F17F0101 13F17D0019 

13F17L0700 
PR-44052-BAS 

13F17F0103 13F17D0130 

PN-00217-E 

13F17C0329 13F17K0128 13F17D0186 

13F17E0118 
PR-44063-BAS 

13F17F0104 13F17D0278 

13F17F0503 13F17K0129 13F17E0113 

13F17G0093 
PR-45041-BAS 

13F17F0105 13F17F0193 

13F17G0534 13F17K0241 13F17F0480 

13F17H0383 
PR-45052-BAS 

13F17F0106 13F17G0074 

13F17L0234 13F17K0236 13F17G0329 

PR-34052-HPHNM 13F17C0351 
PR-45063-BAS 

13F17J0203 13F17G0506 

PR-34063-HPHNM 13F17F0192 13F17K0471 13F17H0536 

PR-35041-HPHNM 

13F17B0290 PR-45541-BAS 13F17F0107 13F17J0208 

13F17C0231 

PR-45541-HPHNL 

13F17A0165 13F17K0438 

13F17D0238 13F17D0327 

SA-09847 

13F17B0051 

13F17F0276 13F17G0008 13F17E0713 

13F17F0577 13F17H0416 13F17F0767 

13F17H0365 13F17H0572 13F17J0010 

13F17J0409 13F17K0238 

SC-14703 

13F17A0109 

13F17K0490 13F17L0049 13F17D0071 

13F17L0394 

PR-45541-HPHNM 

13F17B0174 13F17E0795 

13F17L0395 13F17C0188 13F17F0743 

PR-35052-HPHNM 

13F17B0092 13F17E0738 13F17H0099 

13F17B0256 13F17G0006 13F17K0227 

13F17C0043 
PR-45552-BAS 

13F17F0108 
SF-29803-1 

13F17C0004 

13F17D0094 13F17K0237 13F17G0030 

13F17D0239 

PR-45552-HPHNL 

13F17C0467 SS-09903-S 13F17H0405 

13F17E0224 13F17E0017 

13F17F0586 13F17E0758 

13F17H0354 13F17F0523 

13F17J0196 

PR-45552-HPHNM 

13F17B0178 

13F17K0549 13F17C0469 

13F17L0474 13F17E0120 

13F17L0697 13F17G0412 

13F17M0121 13F17H0393 

PR-35541-HPHNL 
13F17F0219 13F17J0172 

13F17H0523 13F17L0335 

PR-35541-HPHNM 13F17A0110 PR-45563-BAS 13F17F0109 
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