
GEHC, nr ref. 40901_PL Strona 1 z 10 
 

 
 
 
 
 

PILNE ZAWIADOMIENIE 
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

GE Healthcare  
4 Hayozma St. PO Box 170 
Tirat Ha Carmel, 30200, Izrael 

 
18 grudnia 2022 r. Nr ref. GEHC 40901 
 
Do:  Dyrektor ds. klinicznych/radiologii 

Kierownik ds. ryzyka/administrator szpitala 
Dyrektor ds. inżynierii biomedycznej 
 

DOTYCZY: GE Healthcare żąda ZAPRZESTANIA UŻYTKOWANIA niektórych systemów serii 600/800 
medycyny nuklearnej do czasu kontroli 

 
Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące produktu. Prosimy o upewnienie się, że 
wszyscy potencjalni użytkownicy w Państwa placówce zapoznali się z treścią niniejszego 

powiadomienia dotyczącego bezpieczeństwa i działaniami. 
Niniejszy dokument należy przechowywać w aktach. 

 
Kwestia 
bezpieczeństwa 

W przypadku niektórych systemów medycyny nuklearnej (patrz szczegółowe 
informacje o produkcie, którego dotyczy problem oraz załącznik), firma GE 
Healthcare dowiedziała się, że środki zaradcze mogą nie zostać prawidłowo 
wdrożone. W takim przypadku detektor może spaść, powodując obrażenia ciała 
zagrażające życiu.  
 
Jak dotąd nie zgłoszono przypadków obrażeń związanych z tym problemem  

 
Działania, które 
powinien podjąć 
Klient/ 
Użytkownik  

Firma GE Healthcare prosi o ZAPRZESTANIE UŻYTKOWANIA systemu medycyny 
nuklearnej, jeśli jest on wymieniony w szczegółowych informacjach o produkcie, 
którego dotyczy problem i załączniku do niniejszego pisma, do czasu zakończenia 
kontroli systemu przez firmę GE Healthcare i otrzymania pisma wskazującego, że 
system można przywrócić do użytku klinicznego.  
 
Należy wypełnić załączony formularz odpowiedzi na potwierdzenie zapoznania się z 
pismem dotyczącym pilnej korekcji wyrobu medycznego i wysłać go na adres 
Recall.40901@ge.com 

 
Produkty, 
których dotyczy 
opisywany 
problem 

Systemy serii 600/800 medycyny nuklearnej, których dotyczy problem, to Brivo 615, 
Discovery NM 630, Optima 640, Discovery NM/CT 670 DR, Discovery NM/CT 670 
ES, Discovery NM/CT 670 Pro, Discovery NM/CT 670 CZT, NM 830, NM 830 ES, 
NM/CT 850, NM/CT 850 ES, NM/CT 860, NM/CT 860 ES, NM/CT 870 CZT, NM/CT 
870 DR, NM/CT 870 ES 
 

Listę systemów, których dotyczy problem można znaleźć w załączniku. Aby 
zlokalizować numer seryjny swojego systemu, należy skontaktować się z lokalnym 
przedstawicielem serwisu lub znaleźć numer seryjny na etykiecie tabliczki 
znamionowej, która znajduje się w lewym dolnym rogu gantry systemu medycyny 
nuklearnej: 
 

ser Nr 

Wyprodukowano: 

Miesiąc/RRRR 

Vnom: 3N ~ 380/400/420/440/460/480V 
M. chwilowa: 90 kVA, 0 85 pf 
M. ciągła: 22 kVA 
Częstotliwość: 50/60 Hz 
Klasa I 

GE MEDICAL SYSTEMS. ISRAEL 
FUNCTIONAL IMAGING 
4 Hayozma Street 
TIRAT HACARMEL 30200 ISRAEL 
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Korekta 
produktu 

Firma GE Healthcare dokona bezpłatnie korekty wszystkich wymienionych 
produktów, w których występuje ten problem. Firma GE Healthcare sprawdzi 
Państwa system, aby upewnić się że odpowiednie środki zaradcze zostały 
prawidłowo wdrożone w celu wyeliminowania tego potencjalnie zagrażającego 
życiu problemu. Przedstawiciel firmy GE Healthcare skontaktuje się z Państwem w 
celu ustalenia terminu wprowadzenia tej korekty. 
 

  
Dane do 
kontaktu 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tego 
powiadomienia, prosimy o kontakt z firmą GE Healthcare Service  lub z lokalnym 
przedstawicielem serwisu. 

 
GE Healthcare potwierdza, iż niniejszy dokument został przekazany do wiadomości odpowiednich 
organów państwowych. 
 
Pragniemy zapewnić, że utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i jakości jest naszym 
najwyższym priorytetem. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o natychmiastowy kontakt na 
powyższe numery kontaktowe. 
 
Z poważaniem,  
 

 
Laila Gurney Helena Haukilehto 
Chief Quality & Regulatory Officer Medical Director  
GE Healthcare GE Healthcare 
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 GE Healthcare  
 
 
 
Nr ref. GEHC 40901 

 
POTWIERDZENIE PILNEJ KOREKTY URZĄDZENIA MEDYCZNEGO 

ODPOWIEDŹ JEST WYMAGANA 
 
Prosimy wypełnić niniejszy formularz i odesłać go do firmy GE Healthcare niezwłocznie po jego 
otrzymaniu, jednak nie później niż w ciągu 30 dni. Będzie to oznaczać potwierdzenie otrzymania i 
przyjęcie do wiadomości pisma dotyczącego pilnej korekty urządzenia medycznego.  
 
* Imię i nazwisko 

Klienta/odbiorcy przesyłki:  

Adres Ulica:  
Miejscowość / województwo 
/ kod pocztowy / kraj:  

* Adres e-mail klienta:  

* Numer telefonu klienta:  
 

☐ 

Potwierdzamy, że zaprzestaliśmy użytkowania systemu medycyny nuklearnej, 
którego dotyczy problem, i nie wznowimy go do czasu zakończenia kontroli przez 
firmę GE Healthcare. Potwierdzamy otrzymanie i przyjęcie do wiadomości informacji 
zawartych w załączonym piśmie dotyczącym pilnej korekty urządzenia medycznego, 
poinformowanie odpowiedniego personelu medycznego oraz podjęcie, obecnie i w 
przyszłości, odpowiednich działań zgodnie z treścią tego powiadomienia. 

 
Prosimy podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wypełnienie niniejszego formularza. 
 

Podpis:  
* Imię i 

nazwisko(drukowanymi 
literami):  

* Stanowisko:  

* Data (DD/MM/RRRR):  
 

* Wskazuje pola obowiązkowe 
Prosimy zwrócić wypełniony formularz w postaci skanu lub zdjęcia, wysyłając go na adres e-

mail: Recall.40901@ge.com 
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Dodatek - numery seryjne, na które ma wpływ FMI nr ref. 40901 
 

21128 63GX50009 63GX50053 63GY50094 63GZ50135 
22404 63GX50010 63GX50054 63GY50095 63GZ50136 
26043 63GX50011 63GX50055 63GY50096 63GZ50137 
27053 63GX50012 63GX50056 63GY50097 63GZ50138 

NT2PG1800001 63GX50013 63GX50057 63GY50098 63GZ50139 
NT3AG1900004  63GX50014 63GX50058 63GY50099 63GZ50140 
NT3AG1900005  63GX50015 63GX50059 63GY50100 63GZ50141 
NT3AG1900015 63GX50016 63GX50060 63GY50101 63GZ50142 
NT3AG2000004 63GX50017 63GX50061 63GY50102 63GZ50143 
NT3AG2200003 63GX50018 63GX50062 63GY50103 63GZ50144 
NT3DG2100005 63GX50019 63GX50063 63GY50104 63GZ50145 
NT3DG2100016 63GX50020 63GX50064 63GY50105 63GZ50146 

00000589470GE4 63GX50021 63GX50065 63GY50106 63GZ50147 
0000063GX50023 63GX50022 63GX50066 63GY50107 63GZ50148 
0000063GX50036 63GX50024 63GY50067 63GY50108 63GZ50149 
0000063GX50048 63GX50025 63GY50068 63GY50109 63GZ50150 
00000860Y62018 63GX50026 63GY50069 63GY50110 63GZ50151 
00000860Z62033 63GX50027 63GY50070 63GY50111 63GZ50152 
00000870X64014 63GX50028 63GY50071 63GY50112 64GX51001 
00000870Y64035 63GX50029 63GY50072 63GY50113 64GY51002 
00000870Y64054 63GX50030 63GY50073 63GY50114 64GY51003 
00000870Y64060 63GX50031 63GY50074 63GY50115 64GY51004 
00000870Z64139 63GX50032 63GY50075 63GY50116 64GY51005 
00000870Z64147 63GX50033 63GY50076 63GY50117 64GY51006 

00000DRGX56017 63GX50034 63GY50077 63GY50118 64GY51007 
00000DRGZ56042 63GX50035 63GY50078 63GY50119 64GY51008 
1061000216301/15 63GX50037 63GY50079 63GY50120 64GY51009 

1972734 63GX50038 63GY50080 63GY50121 64GY51011 
1973098 63GX50039 63GY50081 63GY50122 64GY51012 

63GA50153 63GX50040 63GY50082 63GY50123 64GY51013 
63GA50154 63GX50041 63GY50083 63GY50124 64GY51014 
63GA50155 63GX50042 63GY50084 63GY50125 64GY51015 
63GB50164 63GX50043 63GY50085 63GY50126 64GY51016 
63GX50001 63GX50044 63GY50086 63GY50127 64GY51017 
63GX50002 63GX50045 63GY50087 63GY50128 64GY51018 
63GX50003 63GX50046 63GY50088 63GY50129 64GY51019 
63GX50004 63GX50047 63GY50089 63GY50130 64GY51020 
63GX50005 63GX50049 63GY50090 63GY50131 64GY51021 
63GX50006 63GX50050 63GY50091 63GZ50132 64GY51022 
63GX50007 63GX50051 63GY50092 63GZ50133 64GY51023 
63GX50008 63GX50052 63GY50093 63GZ50134 64GY51024 
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64GY51025 830A60305 830X60025 830Y60067 830Y60108 
64GZ51026 830A60306 830X60026 830Y60068 830Y60109 
64GZ51027 830A60307 830X60027 830Y60069 830Y60110 
64GZ51028 830A60308 830X60028 830Y60070 830Y60111 
64GZ51029 830A60309 830Y60029 830Y60071 830Y60112 
64GZ51030 830A60310 830Y60030 830Y60072 830Y60113 
64GZ51031 830A60311 830Y60032 830Y60073 830Y60114 
830A60271 830A60334 830Y60033 830Y60074 830Y60115 
830A60272 830A60343 830Y60034 830Y60075 830Y60116 
830A60273 830B60393 830Y60035 830Y60076 830Y60117 
830A60274 830B60417 830Y60036 830Y60077 830Y60118 
830A60275 830B60420 830Y60037 830Y60078 830Y60119 
830A60276 830B60437 830Y60038 830Y60079 830Y60120 
830A60277 830B60438 830Y60039 830Y60080 830Y60121 
830A60278 830B60455 830Y60040 830Y60081 830Y60122 
830A60279 830B60456 830Y60041 830Y60082 830Y60123 
830A60280 830B60457 830Y60042 830Y60083 830Y60124 
830A60281 830X60001 830Y60043 830Y60084 830Y60125 
830A60282 830X60002 830Y60044 830Y60085 830Y60126 
830A60283 830X60003 830Y60045 830Y60086 830Y60127 
830A60284 830X60004 830Y60046 830Y60087 830Y60128 
830A60285 830X60005 830Y60047 830Y60088 830Y60129 
830A60286 830X60006 830Y60048 830Y60089 830Y60130 
830A60287 830X60007 830Y60049 830Y60090 830Y60131 
830A60288 830X60008 830Y60050 830Y60091 830Y60132 
830A60289 830X60009 830Y60051 830Y60092 830Y60133 
830A60290 830X60010 830Y60052 830Y60093 830Y60134 
830A60291 830X60011 830Y60053 830Y60094 830Y60135 
830A60292 830X60012 830Y60054 830Y60095 830Y60136 
830A60293 830X60013 830Y60055 830Y60096 830Y60137 
830A60294 830X60014 830Y60056 830Y60097 830Y60138 
830A60295 830X60015 830Y60057 830Y60098 830Y60140 
830A60296 830X60016 830Y60058 830Y60099 830Y60141 
830A60297 830X60017 830Y60059 830Y60100 830Y60142 
830A60298 830X60018 830Y60060 830Y60101 830Y60143 
830A60299 830X60019 830Y60061 830Y60102 830Y60144 
830A60300 830X60020 830Y60062 830Y60103 830Y60145 
830A60301 830X60021 830Y60063 830Y60104 830Y60146 
830A60302 830X60022 830Y60064 830Y60105 830Y60147 
830A60303 830X60023 830Y60065 830Y60106 830Z60148 
830A60304 830X60024 830Y60066 830Y60107 830Z60149 
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830Z60150 830Z60191 830Z60232 83EA88008 850Y61016 
830Z60151 830Z60192 830Z60233 83EA88009 850Y61017 
830Z60152 830Z60193 830Z60234 83EA88010 850Y61018 
830Z60153 830Z60194 830Z60235 83EB88020 850Y61019 
830Z60154 830Z60195 830Z60236 83EB88021 850Y61020 
830Z60155 830Z60196 830Z60237 83EZ88001 850Y61021 
830Z60156 830Z60197 830Z60238 83EZ88002 850Y61022 
830Z60157 830Z60198 830Z60239 83EZ88003 850Y61023 
830Z60158 830Z60199 830Z60240 83EZ88004 850Y61024 
830Z60159 830Z60200 830Z60241 83EZ88005 850Y61025 
830Z60160 830Z60201 830Z60242 850A61062 850Y61026 
830Z60161 830Z60202 830Z60243 850A61063 850Z61027 
830Z60162 830Z60203 830Z60244 850A61064 850Z61029 
830Z60163 830Z60204 830Z60245 850A61065 850Z61030 
830Z60164 830Z60205 830Z60246 850A61066 850Z61031 
830Z60165 830Z60206 830Z60247 850A61067 850Z61032 
830Z60166 830Z60207 830Z60248 850A61068 850Z61033 
830Z60167 830Z60208 830Z60249 850A61069 850Z61034 
830Z60168 830Z60209 830Z60250 850A61070 850Z61035 
830Z60169 830Z60210 830Z60251 850A61071 850Z61036 
830Z60170 830Z60211 830Z60252 850A61072 850Z61037 
830Z60171 830Z60212 830Z60253 850A61073 850Z61038 
830Z60172 830Z60213 830Z60254 850A61074 850Z61039 
830Z60173 830Z60214 830Z60255 850A61075 850Z61040 
830Z60174 830Z60215 830Z60256 850A61076 850Z61041 
830Z60175 830Z60216 830Z60257 850B61100 850Z61042 
830Z60176 830Z60217 830Z60258 850B61103 850Z61043 
830Z60177 830Z60218 830Z60259 850X61001 850Z61044 
830Z60178 830Z60219 830Z60260 850X61002 850Z61045 
830Z60179 830Z60220 830Z60261 850X61004 850Z61046 
830Z60180 830Z60221 830Z60262 850X61005 850Z61047 
830Z60181 830Z60222 830Z60263 850Y61006 850Z61048 
830Z60182 830Z60223 830Z60264 850Y61007 850Z61049 
830Z60183 830Z60224 830Z60265 850Y61008 850Z61051 
830Z60184 830Z60225 830Z60266 850Y61009 850Z61052 
830Z60185 830Z60226 830Z60267 850Y61010 850Z61053 
830Z60186 830Z60227 830Z60268 850Y61011 850Z61054 
830Z60187 830Z60228 830Z60269 850Y61012 850Z61055 
830Z60188 830Z60229 830Z60270 850Y61013 850Z61056 
830Z60189 830Z60230 83EA88006 850Y61014 850Z61057 
830Z60190 830Z60231 83EA88007 850Y61015 850Z61058 
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850Z61059 85EY67036 860A62063 860Z62041 870B64245 
850Z61060 85EY67037 860A62064 860Z62042 870B64274 
850Z61061 85EY67038 860A62065 860Z62043 870B64288 
85EA67063 85EY67039 860B62102 860Z62044 870B64294 
85EA67064 85EY67040 860B62118 860Z62045 870B64304 
85EA67065 85EY67041 860X62001 860Z62046 870X64001 
85EA67066 85EY67042 860X62002 860Z62047 870X64002 
85EX67001 85EY67043 860X62003 86EA76002 870X64003 
85EX67002 85EY67044 860Y62004 86EA76003 870X64004 
85EX67003 85EY67045 860Y62005 86EA76004 870X64005 
85EX67004 85EY67046 860Y62006 86EZ76001 870X64007 
85EX67005 85EY67047 860Y62007 870A64152 870X64008 
85EX67006 85EY67048 860Y62009 870A64153 870X64009 
85EX67007 85EY67049 860Y62010 870A64154 870X64010 
85EX67008 85EY67050 860Y62011 870A64155 870X64011 
85EX67009 85EZ67051 860Y62012 870A64156 870X64012 
85EX67010 85EZ67052 860Y62013 870A64157 870X64013 
85EX67011 85EZ67053 860Y62014 870A64158 870X64015 
85EX67012 85EZ67054 860Y62015 870A64159 870X64016 
85EX67013 85EZ67055 860Y62016 870A64160 870X64017 
85EX67014 85EZ67056 860Y62017 870A64161 870X64019 
85EX67016 85EZ67057 860Y62019 870A64162 870X64020 
85EX67017 85EZ67058 860Y62020 870A64163 870X64021 
85EX67018 85EZ67059 860Y62021 870A64164 870X64022 
85EX67019 85EZ67060 860Y62022 870A64165 870X64023 
85EX67020 85EZ67061 860Y62023 870A64166 870X64024 
85EX67021 85EZ67062 860Y62024 870A64168 870X64025 
85EX67022 860A62048 860Y62025 870A64169 870X64026 
85EX67023 860A62049 860Z62026 870A64170 870X64027 
85EX67024 860A62050 860Z62027 870A64171 870X64028 
85EY67015 860A62052 860Z62028 870A64172 870X64029 
85EY67025 860A62053 860Z62030 870A64173 870X64030 
85EY67026 860A62054 860Z62031 870A64174 870X64031 
85EY67027 860A62055 860Z62032 870A64175 870X64032 
85EY67028 860A62056 860Z62034 870A64176 870Y64033 
85EY67030 860A62057 860Z62035 870A64177 870Y64034 
85EY67031 860A62058 860Z62036 870A64179 870Y64036 
85EY67032 860A62059 860Z62037 870A64180 870Y64037 
85EY67033 860A62060 860Z62038 870A64186 870Y64038 
85EY67034 860A62061 860Z62039 870A64201 870Y64039 
85EY67035 860A62062 860Z62040 870B64224 870Y64040 
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870Y64041 870Y64084 870Z64127 87CX63014 87EA77011 
870Y64042 870Y64085 870Z64128 87CX63015 87EZ77001 
870Y64043 870Y64086 870Z64129 87CY63016 87EZ77002 
870Y64044 870Y64087 870Z64130 87CY63017 87EZ77003 
870Y64045 870Y64088 870Z64131 87CY63018 87EZ77004 
870Y64046 870Y64089 870Z64132 87CY63019 87EZ77005 
870Y64047 870Y64090 870Z64133 87CY63020 87EZ77006 
870Y64048 870Y64091 870Z64134 87CY63021 87EZ77007 
870Y64049 870Y64092 870Z64135 87CY63022 87EZ77008 
870Y64050 870Y64094 870Z64136 87CY63023 8BBB30001 
870Y64051 870Y64095 870Z64137 87CY63024 8BBB30002 
870Y64052 870Y64096 870Z64138 87CY63025 8BCB40001 
870Y64053 870Y64097 870Z64140 87CY63026 CZGA55003 
870Y64055 870Z64098 870Z64141 87CY63027 CZGA55004 
870Y64056 870Z64099 870Z64142 87CY63028 CZGY55001 
870Y64057 870Z64101 870Z64143 87CY63029 CZGZ55002 
870Y64058 870Z64102 870Z64144 87CY63030 DRGX56001 
870Y64059 870Z64103 870Z64145 87CY63031 DRGX56002 
870Y64061 870Z64104 870Z64146 87CY63032 DRGX56003 
870Y64062 870Z64105 870Z64148 87CY63033 DRGX56004 
870Y64063 870Z64106 870Z64149 87CY63034 DRGX56005 
870Y64064 870Z64107 870Z64150 87CY63035 DRGX56006 
870Y64065 870Z64108 870Z64151 87CY63036 DRGX56007 
870Y64066 870Z64109 87CA63053 87CY63037 DRGX56008 
870Y64067 870Z64110 87CA63054 87CY63038 DRGX56009 
870Y64068 870Z64111 87CA63055 87CZ63039 DRGX56010 
870Y64069 870Z64112 87CA83001 87CZ63040 DRGX56011 
870Y64070 870Z64113 87CA83004 87CZ63041 DRGX56012 
870Y64071 870Z64114 87CX63001 87CZ63042 DRGX56014 
870Y64072 870Z64115 87CX63002 87CZ63043 DRGX56015 
870Y64073 870Z64116 87CX63003 87CZ63044 DRGX56016 
870Y64074 870Z64117 87CX63004 87CZ63045 DRGX56018 
870Y64075 870Z64118 87CX63005 87CZ63046 DRGX56019 
870Y64076 870Z64119 87CX63006 87CZ63047 DRGX56020 
870Y64077 870Z64120 87CX63007 87CZ63048 DRGX56021 
870Y64078 870Z64121 87CX63008 87CZ63049 DRGX56022 
870Y64079 870Z64122 87CX63009 87CZ63050 DRGX56023 
870Y64080 870Z64123 87CX63010 87CZ63051 DRGY56024 
870Y64081 870Z64124 87CX63011 87CZ63052 DRGY56026 
870Y64082 870Z64125 87CX63012 87EA77009 DRGY56027 
870Y64083 870Z64126 87CX63013 87EA77010 DRGY56028 
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DRGY56029 NT2PG1900005 NT3AG1900018 NT3AG2200010 NT3CG2200002 
DRGY56030 NT2PG1900006 NT3AG2000001 NT3AG2200011 NT3CG2200003 
DRGY56032 NT2PG1900007 NT3AG2000002 NT3AG2200012 NT3CG2200004 
DRGY56033 NT2PG1900008 NT3AG2000003 NT3AG2200013 NT3DG1800001 
DRGY56034 NT2PG1900009 NT3AG2000005 NT3AG2200014BH NT3DG1800002BH 
DRGY56035 NT2PG1900010 NT3AG2000005BH NT3AG2200015 NT3DG1800003BH 
DRGY56036 NT2PG1900011 NT3AG2000006 NT3AG2200016 NT3DG1900001 
DRGY56037 NT2PG1900012 NT3AG2000008 NT3BG1900001BH NT3DG1900002 
DRGY56038 NT2PG2000001BH NT3AG2000009 NT3BG1900002 NT3DG1900003 
DRGZ56039 NT2QG1800001 NT3AG2000010 NT3BG1900003BH NT3DG1900004 
DRGZ56040 NT2QG1900001 NT3AG2000011 NT3BG2000001 NT3DG1900004BH 
DRGZ56041 NT2QG1900002 NT3AG2000012 NT3BG2000002 NT3DG1900005 
DRGZ56042 NT2QG1900003 NT3AG2000013 NT3BG2000003 NT3DG1900005BH 
DRGZ56043 NT2QG2000001 NT3AG2000015 NT3BG2000004 NT3DG1900006BH 
DRGZ56044 NT2QG2000002BH NT3AG2000016 NT3BG2100001 NT3DG1900007BH 
DRGZ56045 NT2QG2000003 NT3AG2000017 NT3BG2100003 NT3DG1900009 
DRGZ56046 NT2RG1800002 NT3AG2100001 NT3BG2100004 NT3DG1900009BH 
DRGZ56047 NT2RG1900001 NT3AG2100001BH NT3BG2100005 NT3DG1900010 
DRGZ56048 NT2RG1900002 NT3AG2100002 NT3BG2200001 NT3DG1900011 
DRGZ56049 NT2RG1900003 NT3AG2100003 NT3BG2200002 NT3DG1900011BH 
DRGZ56050 NT2RG1900004BH NT3AG2100004BH NT3BG2200005 NT3DG1900012 
DRGZ56051 NT2RG1900005 NT3AG2100005 NT3BG2200006 NT3DG1900013 
DRGZ56052 NT2RG2000001 NT3AG2100006BH NT3CG1900002 NT3DG1900014 
DRGZ56053 NT2RG2200001 NT3AG2100007 NT3CG1900003 NT3DG1900015 
DRGZ56054 NT2UG2100001 NT3AG2100008 NT3CG1900005 NT3DG2000001 
DRGZ56055 NT2UG2100002 NT3AG2100009 NT3CG1900006 NT3DG2000002 
DRGZ56056 NT3AG1800001 NT3AG2100010 NT3CG1900007 NT3DG2000003 
ESGA53007 NT3AG1800002 NT3AG2100011 NT3CG1900008 NT3DG2000004 
ESGY53001 NT3AG1900001 NT3AG2100012 NT3CG1900009 NT3DG2000005 
ESGY53002 NT3AG1900003 NT3AG2100013 NT3CG1900010 NT3DG2000006 
ESGY53003 NT3AG1900006 NT3AG2100014 NT3CG2000001BH NT3DG2000008 
ESGZ53004 NT3AG1900007BH NT3AG2100015 NT3CG2000002BH NT3DG2000010 
ESGZ53005 NT3AG1900008 NT3AG2100016 NT3CG2000003 NT3DG2000011 
ESGZ53006 NT3AG1900009 NT3AG2200001 NT3CG2000004 NT3DG2000012 
ESPX54001 NT3AG1900010 NT3AG2200002BH NT3CG2100001 NT3DG2000014BH 
ESPY54002 NT3AG1900011 NT3AG2200004 NT3CG2100002 NT3DG2000015 
ESPY54003 NT3AG1900012 NT3AG2200005 NT3CG2100003 NT3DG2000016 

NT2PG1900001 NT3AG1900013 NT3AG2200006 NT3CG2100004 NT3DG2100001 
NT2PG1900002 NT3AG1900014 NT3AG2200007BH NT3CG2100005 NT3DG2100002BH 
NT2PG1900003 NT3AG1900016 NT3AG2200008 NT3CG2100006 NT3DG2100003 
NT2PG1900004 NT3AG1900017 NT3AG2200009 NT3CG2200001 NT3DG2100004 
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NT3DG2100006 PRGA52069 PRGZ52041 
NT3DG2100007 PRGA52070 PRGZ52042 
NT3DG2100008 PRGX52001 PRGZ52043 
NT3DG2100009 PRGX52002 PRGZ52044 
NT3DG2100010 PRGX52003 PRGZ52045 
NT3DG2100011 PRGX52004 PRGZ52046 
NT3DG2100012 PRGX52005 PRGZ52047 
NT3DG2100013 PRGX52006 PRGZ52048 
NT3DG2100014 PRGX52007 PRGZ52049 
NT3DG2100015 PRGX52008 PRGZ52050 
NT3DG2100018 PRGX52009 PRGZ52051 
NT3DG2200001 PRGX52010 PRGZ52052 
NT3DG2200002 PRGY52011 PRGZ52053 
NT3DG2200003 PRGY52012 PRGZ52054 
NT3DG2200004 PRGY52013 PRGZ52055 

NT3DG2200004BH PRGY52014 PRGZ52056 
NT3DG2200005 PRGY52015 PRGZ52057 
NT3DG2200006 PRGY52016 PRGZ52058 
NT3DG2200007 PRGY52017 PRGZ52059 
NT3DG2200008 PRGY52018  
NT3DG2200009 PRGY52020  
NT3DG2200010 PRGY52021  
NT3DG2200011 PRGY52022  
NT3DG2200012 PRGY52023  
NT3DG2200013 PRGY52024  
NT3DG2200014 PRGY52025  
NT3DG2200015 PRGY52026  
NT3DG2200016 PRGY52027  
NT3DG2200017 PRGY52028  
NT3DG2200018 PRGY52029  
NT3DG2200019 PRGY52030  

ONMX26515 PRGY52031  
PRGA52060 PRGY52032  
PRGA52061 PRGY52033  
PRGA52062 PRGY52034  
PRGA52063 PRGY52035  
PRGA52064 PRGY52036  
PRGA52065 PRGY52037  
PRGA52066 PRGY52038  
PRGA52067 PRGY52039  
PRGA52068 PRGZ52040  

 
  


